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Uwagi ogdlne

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanych probek oraz nie zastepujg zadnych innych dokumentéw.
Certyfikat analizy bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielany inaczej niz w catosci.

Klient ma prawo do ztozenia reklamaciji lub skargi.

Ze wzgledu na charakter prébek nie ma mozliwosci powtérzenia badan na tym samym materiale.

Dane dotyczace prébki, mogace mie¢ wplyw na waznosé wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan),
zostaty podane przez Klienta. Jezeli prébka zostata pobrana przez Klienta, data pobrania zostata podana przez Klienta. W tym
przypadku laboratorium oswiadcza, ze wyniki odnoszg sie do otrzymanej probki i nie ponosi odpowiedzialnosci za etap
pobierania probek oraz transport. Jezeli stan probki przy przyjeciu budzi zastrzezenia, informacja ta jest zawarta w komentarzu,
a dalsze postepowanie uzgodnione z klientem, w przeciwnym razie stan jest bez zastrzezen.

Probka zawierajgca sedyment jest dekantowana przed analizg zwigzkéw lotnych.

Autoryzujacy sprawozdanie

ﬂ eler HReomwtbo

Podpis Pozycja ALS Poland Sp. z o.o.

ul. Stalmacha 23
43-430 Skoczow
NIP: 5252399725
REGON: 141027171

Urszula Rzeszutko Laboratory Manager

PL_COA_Standard_1_A4 ENV v1.1 - 12/12/2022 right solutions. right partner. www.alsglobal.pl



Data wystawienia 1 21.9.2026

Strona 1226

Zlecenie ¢ PO2611078

Odbiorca : EKO-Projekt W.Z. Zywczyk spotka jawna

Wyniki analiz

Matryca badana: WODA PITNA Numer probki klienta 1_3:_2_6
Identyfikator probki PO2611078-001
ookl oses Prabhobione 8.9.2026

Parametr Hod ALs Jednostka Q Wynik NP AK | Lab
Benzen Vv 0.20 Hg/L <0.20 A | PR
Cyjanki ogdlne w:gm:mg 5 ug/L - <5 -—-- A PR
Fluorki (F) e 0200 |  mglL <0.200 — A | PR
Bromiany (BrO3) RSOV 5.0 Hg/L <5.0 A | Pr
Chloryny (Cl02) e 10 g/l <10 A PR
Chlorany (CIO3) xS 10 ug/L <10 — A | F
Akryloamid Wivied 0.050 ug/L <0.050 — A | FR
Hexachloroetan w:ggﬁggggl 0.010 ug/L -— <0.010 - A PR
Hexachlorobutadien NocPECDo 0.010 ug/L <0.010 — A | FR
1235 & 1245 W-OCPECDOT 0020 | gl <0.020 — A | e
1.2.3.4-Tetrachlorobenzen NocPECDo! 0.010 ug/L <0.010 — A | PR
Pentachlorobenzen NocPECDO! 0.010 Hg/L <0.010 A | Pr
Trifluralin Wochend 0.010 Hg/L <0.010 A PR
Hexachlorocyclohexane Alpha hocPECDo! 0.010 ug/L <0.010 — A | PR
Hexachlorobenzene (HCB) NocPECDO! 0.0050 Hg/L <0.0050 A | Pr
Hexachlorocyclohexane Beta w:ggﬁggggl 0.010 ug/L - <0.010 - A PR
Hexachlorocyclohexane Gamma hocrEeDo 0.010 ug/L <0.010 — A | PR
Hexachlorocyclohexane Delta wggﬁgggﬁ 0.010 ug/L - <0.010 ---- A PR
Hexachlorocyclohexane Epsilon wgggggggl 0.010 ug/L -—-- <0.010 - A PR
Alachlor hocrECDo! 0.010 ug/L <0.010 — A | PR
Heptachlor NocPECDO! 0.010 Hg/L <0.010 A | Pr
Aldryna WocheDY 0.0050 Hg/L <0.0050 A | PR
Telodrin hocrECDo! 0.010 ug/L <0.010 — A | PR
izodryn WocPECDY! 0.010 Hg/L <0.010 A | Pr
Heptachloroepoxide-cis wgggggggl 0.010 ug/L -—-- <0.010 - A PR
Heptachloroepoxide-trans NocrECDo 0.010 ug/L <0.010 — A | PR
2.4-DDE WocPECDO! 0.010 Hg/L <0.010 A | Pr
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Data wystawienia 1 21.9.2026
Strona 1 3z6
Zlecenie : PO2611078
Odbiorca

: EKO-Projekt W.Z. Zywczyk spotka jawna

Matryca badana: WODA PITNA Numer prébki kiienta 1 3‘_2_6
Identyfikator probki PO2611078-001
pat sosmne s

Parametr K&gt’gbas Jednostka Q Wynik NP AK Lab
Pestycydy chloroorganiczne

Alpha-Endosulfan NocPECDO! 0.010 Hg/L <0.010 A | Pr
4.4'-DDE NooPECDO 0.010 Hg/L <0.010 A | Pr
Dieldrin hochECDo 0.010 ug/L <0.010 — A | PR
2.4-DDD WocPECDO! 0.010 Hg/L <0.010 A | Pr
Endryna NooPECDO 0.010 Hg/L <0.010 A | Pr
Beta-Endosulfan NocrEeDo 0.010 ug/L <0.010 — A | PR
4.4.DDD NocPECDY! 0.010 Hg/L <0.010 A PR
2.4-DDT NooPECDO 0.010 Hg/L <0.010 A | Pr
4.4-DDT hocrECDo 0.010 ug/L <0.010 — A | PR
metoksychlor WocPECDY! 0.010 Hg/L <0.010 A | Pr
Dichlobenil NooPECDO! 0.050 Hg/L <0.050 A | Pr
Suma 3 tetrachlorobenzenéw NocPECDo 0.030 ug/L <0.030 — A | PR
::I:;Z:hlorocykloheksanéw wggl‘zgg881 0.040 Mg/l o <0.040 o A PR
Suma 4 izomeréw DDT pResa 0.040 Hg/L <0.040 A PR
Suma 6 izomeréw DDT NocPECDo 0.060 ug/L <0.060 — A | PR
Suma endosulfanu w:gggggggl 0.020 ug/L - <0.020 - A PR
:zlzzcshlorocykloheksanéw wzggggggg] 0.050 Hg/L - <0.050 - A PR
Suma 25 OCPs + 3 CBs NocPECDO! 0.270 pg/L <0.270 A | PR
Suma 27 OCP + 3 CBs Wochend 0.290 Hg/L <0.290 A | Pr
Suma 29 OCP + 3 CBs NocrECDo! 0.350 ug/L <0.350 — A | PR
Dicofol NocPECDO! 0.030 Hg/L <0.030 A | Pr
I(’):r:rtlatac;ﬁ:reo:naline vagglsggggl 0.020 Ho/L - <0.020 - A PR
Rte¢ (Hg) MRSy 0.0100 | pglL <0.0100 — A | PR
Antymon (Sb) WW_ETyr?AFSX&QW 1.0 pg/L -—-- <1.0 -—-- A PR
Arsen (As) N At oW 1.0 Hg/L <1.0 A PR
Bor (B) e oW 0.010 |  mglL 0.078 £0008 A | PR
Chrom (Cr) WW_ETyr?AFSX&EW 1.0 pg/L -—-- <1.0 -—-- A PR
Glin (Al) N At o W 5.0 Hg/L <5.0 A PR
Kadm (Cd) S oW 0.20 ug/L <0.20 — A | PR
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Data wystawienia 1 21.9.2026

Strona 1 4276

Zlecenie : PO2611078 ]

Odbiorca : EKO-Projekt W.Z. Zywczyk spotka jawna
Matryca badana: WODA PITNA Numer prébki kiienta 1326

Identyfikator probki P0O2611078-001
pat sosmne s

Parametr Kod ALS Jednostka Q Wynik NP AK | Lab
Wszystkie metale/ Giéwne kationy
Magnez (Mg) ST W 0.0030 mg/L 30.1 £30 A | PR
Mangan (Mn) S W 0.50 pg/L 2.63 £+026 A | PR
Miedz (Cu) T W 0.0010 | mglL 0.0027 ooo03 A | PR
Nikiel (Ni) o W 2.0 Hg/L <2.0 A PR
Otéw (Pb) N o oW 1.0 Hg/L <1.0 A PR
Selen (Se) o 1.0 ug/L <1.0 — A | PR
S6d (Na) o oW 0030 |  mglL 17.7 2 A | PR
Srebro (Ag) N oo 0.0010 mg/L <0.0010 A | Pr
Wapni (Ca) o W 50.0 pg/L 117000 1700 A | PR
Zelazo (Fe) o W 2.0 Hg/L 46.6 +47 A | PR
Epichlorohydryna ATt 0.100 Hg/L <0.100 A | Pr
Chloroform yocoMsoe 0.00010|  mglL <0.00010 — A | PR
Bromodichlorometan Vv 0.00010|  mg/L <0.00010 — A | PR
Dibromochlorometan Tyocamsoe 0.10 Hg/L <0.10 A PR
Bromoform TyocoMsoe 0.20 ug/L <0.20 — A | PR
Suma 4 trihalogenometanow \xxgggmggg 0.50 ug/L - <0.50 - A PR
Chlorek winylu Tyocamsoe 0.10 Hg/L <0.10 A PR
Trichloroeten yocoMsoe 0.10 ug/L <0.10 — A | PR
1.2-Dichloroetan Vv 0.750 Hg/L <0.750 A | Pr
Tetrachloroeten W-VOCGMS02 0.20 ug/L -—-- <0.20 - A PR
vess low | w | - | aw  — a|m
Benzo(a)piren eS¢ | 0.0020 Hg/L <0.0020 A | Pr
Suma 4 WWA W-PAHGMS02 0.0080 pg/L <0.0080 A | PR
?s‘iﬂliffﬁerﬁﬁgiﬁﬁiw"dy i W-PESSUMO02 0.10 Hg/lL <0.10 — A [ FR

Jezeli klient nie podaje daty pobrania probki, laboratorium ustala jg ze wzgledéw proceduralnych. Data pobrania jest wowczas rowna dacie otrzymania
probki przez laboratorium i jest ona podana w nawiasie. - Niepewno$¢ pomiarowa jest wyrazona jako rozszerzona niepewnos¢ pomiarowa powiekszona
o wspotczynnik k = 2, reprezentujgcy 95% poziomu ufnosci. Podana niepewnos¢ nie uwzglednia etapu pobierania prébek w przypadku prébek pobranych
przez klienta oraz/lub analiz wykonywanych przez zewnetrznych dostawcow ustug laboratoryjnych.

W przypadku wynikéw ponizej/powyzej granicy raportowania, oznaczonych jako ,<”/ ,>”, niepewnos¢ mozna przyjac jako niepewnos¢ metody podang w
ofercie lub w zatgczniku do oferty. Podana niepewnos$¢ nie uwzglednia etapu pobierania probek.

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewnos$¢ pomiarowa
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Symbole: [AK] - status akredytacji metody; [A] - metoda akredytowana; [AE] - metoda akredytowana w zakresie elastycznym:;
nieakredytowana; [LAB] - Laboratorium wykonujgce analize (z wyjgtkiem PO jest to zewnetrzny dostawca ustug badan); [W] - norma wycofana przez
PKN; [NR] - metodyka badania inna, niz wskazana w majgcym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium potwierdzito rownowaznos¢ uzyskiwanych

wynikow. Dowody potwierdzenia réwnowaznosci moga zostaé udostepnione na zyczenie Klienta. [DW] - przedstawiony wynik przeliczony jest na suchg

mase.
Laboratoria, ktére przeprowadzity badania Numer akredytac;ji
PR ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9, Praha 9 - Vyso¢any, Czechy CAIl 1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne

Opis metody

W-ACRLMSO01

CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA Method 535, US EPA Method 1694) Oznaczanie pestycydéw, metabolitow
pestycyddw i pozostatosci lekdw i innych zanieczyszczeh metodg chromatografii cieczowej z detektorem MS /
MS i obliczanie sumy pestycydéw, metabolitow pestycydéw, pozostatosci lekéw i innych zanieczyszczen ze
zmierzonych wartosci.

W-CNT-PHO

CZ_SOP_D06_02_089.A (CSN 75 7415, CSN EN ISO 14403-2) Oznaczanie cyjankéw catkowitych metodg
spektrofotometrii i cyjankéw zwigzanych metodg obliczeniowa.

W-EPIGMSO01

CZ_SOP_D06_03_196 (aplikacja Agilent Technologies 5990-6433EN) Oznaczanie Epichlorhydryny metoda
chromatografii gazowej z detekcjg MS / MS.

W-F-IC

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Oznaczanie rozpuszczonych fluorkéw, chlorkéw, bromkow,
azotynow, azotanéw i siarczandéw metodg jonowej chromatografii cieczowej i oznaczanie azotu azotynowego,
azotu azotanowego i siarki siarczanowej obliczeniowo ze zmierzonych wartosci tacznie z obliczeniem catkowitej
mineralizacji.

W-METMSFX5

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA Method 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA Method 6020A, CSN 75 7358)
Oznaczanie pierwiastkdw za pomoca spektrometrii masowej z plazma sprzezong indukcyjnie i stechiometryczne
obliczenia stezen zwigzkéw z wartosci zmierzonych, w tym obliczenie catkowitej mineralizacji i obliczenie sumy
Ca + Mg. Probke utrwalono przez dodanie kwasu azotowego przed analizg.

W-OXY-IC

CZ_SOP_D06_02_098 (CSN EN ISO 15061, CSN EN ISO 10304-4, US EPA Method 300.1 ) - Oznaczanie
rozpuszczonych bromiandw, chlorandéw i chlorynéw metoda jonowej chromatografii cieczowej oraz okreslenie
sumy chloranéw i chlorynéw poprzez obliczenia z wartosci mierzonych.

W-OCPECDO01

CZ_SOP_D06_03_169 (CSN EN ISO 6468; US EPA Method 8081) Oznaczanie pestycydéw chloroorganicznych
i innych zwigzkéw halogenowych metodg chromatografii gazowej z detekcjg ECD i obliczanie sumy pestycydow
chloroorganicznych i innych zwigzkéw halogenowych na podstawie zmierzonych wartosci.

W-HG-AFSFX

CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA Method 245.7, CSN EN ISO 178 52) Oznaczanie rteci metodg spektrometrii
fluorescencyjnej. Probke utrwalono przez dodanie kwasu azotowego przed analizg.

W-PESSUMO02

CZ_SOP_DO06_03_J02 Obliczanie sumy parametrow z metod chemii organicznej-pestycydy.

W-VOCGMS02

CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA Method 624, US EPA Method 5021A, US EPA Method 8260, US EPA Method
8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423-1, CSN EN ISO 15680) Oznaczanie lotnych
zwigzkdéw organicznych metodag chromatografii gazowej z detekcjg FID i MS, obliczanie sumy lotnych zwigzkéow
organicznych ze zmierzonych wartos$ci.

W-PAHGMS02

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; CSN EN ISO 6468; US EPA Method
8000D) Oznaczanie pdtlotnych zwigzkéw organicznych metoda chromatografii gazowej z detektorem MS lub
MS/MS obliczenia sumy potlotnych zwigzkéw organicznych na podstawie wartosci zmierzonych.

Sposoéb obliczania parametréw okreslonych jako "suma" dostepny jest na zyczenie Klienta w Biurze Obstugi Klienta.
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Data wystawienia 1 21.9.2026

Strona 1 6z6
Zlecenie ¢ PO2611078
Odbiorca : EKO-Projekt W.Z. Zywczyk spotka jawna

Odpowiedzialny za autoryzacje wynikéw w zakresie wymienionych metod:

Autoryzowane przez:

Metody:

Miroslav Horejs W-OCPECDO01
Katerina Pribylova W-ACRLMSO01
Sarka Navratilova W-EPIGMSO01

Maria Jurikova W-PAHGMS02

Jaroslav Jacko W-CNT-PHO

Veronika Zejmonova W-PESSUMO02
Katerina Gebova W-HG-AFSFX
llona Mikezova W-METMSFX5

Lucie Chaloupkova

W-OXY-IC, W-F-IC

Lukas Kobrle

W-VOCGMS02

--Koniec sprawozdania--
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